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TSH (thyrotrophine)

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d"analyse possible si sérotheque existante

. s . 0213144121
Renseignement téléphonique 3144

Horaire de réalisation 2460124

Analyse accréditée oul

 Chimie clinique

Spécialité
thyroid-stimulating hormone, thyroid stimulating hormone,
Synonyme , . , . . S
thyréotrophine, thyréotropine, thyrotropine, thyréostimuline,
thyrostimuline, hormone thyréotrope, hormone thyréostimulante
Prescription
. Numéro de commande
Formulaire de demande
999069
Lien

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélévement

Nature * Sang veineux
Matériel standard

Quantité

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Contenant

URSTEDT
Menovette

TSH (thyrotrophine)
V19-02/07/2026
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https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Formulaire-010-FR-v356.pdf
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Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

s . ) usqu'a 3 analyses sur sérum, le méme tube suffit
Régle(s) si cumul avec d’autres analyses Jusquia3 v ’

Matériel pédiatrique

Quantité

Microtube 0.3 ml sérum

Contenant

Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

1 microtube bien rempli.

Volume minimum . . .
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

L . , Augmenter le nombre de microtubes
Régle(s) si cumul avec d’autres analyses

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré 24h

Traitement du prélevement pour requérants externes

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérotheque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Préparation

. Conserver le sérum a 4°C ; si > 48 h, conserver a -20°C
Conservation

Conditions d’acheminement AT® ambiante

Acheminement

L P Réception des laboratoires
Dépose des prélevements

. BH18-100
Site
B 6
Adresse ugnon 4
1011 Lausanne
Pneumatique 439
TSH (thyrotrophine)
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Horaire d’ouverture de la réception 240724

Téléphone 0213144 280

Site web Réception des laboratoires 24/24,
Analytique

Prestataire

. Laboratoire de chimie clinique
Prestataire d

i BH18-100
Site
Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne
Tube pneumatique 439
24/24H

Horaire d’ouverture du laboratoire

- 0213144121
Téléphone 3144

Site web Chimie clinique

Méthode analytique

« ECLIA
Principe de la méthode ¢

Cobas Pro / Roche Diagnostics
Analyseur

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 73

TSH (thyrotrophine)
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https://www.chuv.ch/fr/laboratoires/dl-home/le-departement-en-bref/plateformes-du-departement/reception-des-laboratoires
https://www.chuv.ch/fr/laboratoires/dl-home/le-departement-en-bref/unites/service-de-chimie-clinique

